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CENTRAL DE LICITAQOES
PREGAO ELETRONICO N° 140/2019

PROCESSO: P087610/2019
ADENDO N° 01

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Sobral, nomeado atraves do Ato n° 468/2019 -
GABPREF toma publico para conhecimento dos interessados que pelo presente ADENDO 01
ao Pregao Eletronico (SRP) ,n° 140/2019: Registro de Prego para futuros e eventuais
contratagoes de servicos de locacao de equipamentos e acessorios hospitalares, com
manutengao preventiva e corretiva, conforme as especificagoes e quantitativeÿ
previstos no Anexo I - Termo de Referenda deste Edital, ficam promovidas as seguintes
alteragoes:

No Edital:

Onde se le:
r\

6. DAS DATAS E HORARIOS DO CERTAME

6.1. INlClO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 13/09/2019, AS 08:00 H

6.2. DATA DEABERTURA DAS PROPOSTAS: 25/09/2019, AS 08:00 H

6.3. INICIO DASESSAO DE DISPUTA DE PREQOS: 25/09 / 2019, AS 09:00 H
(...)

&
4. DAS ESPECIFICAQOES E QUANTITATIVOS

LOTE 01

ITEM; rrEQUANT
MEDIDA

7;.

Servigo de locagao de equipamento hospitalar -
Concentrador 5UMIN, para pacientes pediatricos e adultos.
DESCRITIVO: concentrador de oxigenio dotado de fluxo variavel
de 0 a 5L/M1N (cinco litros por minutos), fiitros para remogao de
poeira, bacterias e outras particulas, com sistema de aiarme
para indicagao de defeitos e intercorrencias, como queda de
pressao, falha eletrica e concentracao de oxigenio fora dos
parametros normais de operacoes, move! montado sobre
rodlzios, alimentagao eletrica de 220v/60hz, com manutengao e
reposicao de acessorios trimestralmente.
Incluso os seguintes acessorios: 01 (um) copo umidificador, 01
(uma) canula nasal de silicone com.extensao de 02 (dois)
metros.
Obrigatoriedade de assistencia tecnica 24H no local, e em caso
de defeito substituigao em 24H, apos constatagao do defeito
pela empresajpresencial ou por telefone junto ao paciente.
Kit de emergencia composto por: cilindro de oxigenio de 1m3,
para backup com uma autonomia de no mlnimo 2 horas com
vazao de 5L/W1IN; valvula reguladora de pressao, manometro,
fiuxometro e carrinho para transporte para seguranga, e
reposigao imediata do cilindro._

o
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Servigo de locagao de equipamento hospitalar -
Concentrador 10L/MIN, para pacientes pediatricos e adultos.
DESCRITIVO: concentrador de oxigenio dotado de fluxo variavel
de 0 a 10L/MIN (dez litros por minutos), filtros para remogao de
poeira, bacterias e outras particulas, com sistema de alarme
para indicagao de defeitos e intercorrencias, como queda de
pressao, falha eletrica e concentragao de oxigenio fora dos
parametros normais de operagoes, movel montado sobre
rodizios, alimentagao eletrica de 220v/60hz, com manutengao e
reposigao de acessorios trimestralmente.
Incluso os seguintes acessorios: 01 (um) copo umidificador, 01
(uma) canula nasal de silicone com extensao de 02 (dois)
metros.
Obrigatoriedade de assistencia tecnica 24H no local, e em caso
de defeito substituigao em 24H, apos constatagao do defeito
pela empresa presencial ou por teiefone junto ao paciente.
Kit de emergencia composto por: cilindro de oxigenio de 1m3,
para backup com uma autonomia de no minimo 2 horas com
vazao de 5L/M1N; valvula reguladora de pressao, manometro,
fluxometro e carrinho para transporte para seguranga, e
reposigao imediata do cilindro._

2. UNIDADE 52

Servigo de locagao de equipamento hospitalar - Bipap,
ventilagao mecanica nao invasiva, portatil e compacta, para
pacientes pediatricos e adultos.
DESCRITIVO: bipap com frequencia respiratoria, equipamento
para ventilagao nao invasiva, bi nivel, gerador de fluxo com dois
niveis de pressao, inspiratorio e expiratorio, deve contemplar os
modos ventilatorios minimo espontaneo e com frequencia
programada, visor com indicadores numericos das pressoes e
frequencias respiratoria programada e leitura do volume corrente
compensagao automatica na presenga de vazamento maior ou
igual que 60L/MIN; alimentagao eletrica bi volt 120/220 volts
automatico; possibilidade de uso de bateria portatil. Os ajustes
ventilatorios devem permitir os intervalos de pressao inspiratorio
de 4 a 30 cm de H20, pressao respiratoria final de 4 a 20 cm
H20, pressao continua na via aerea de 4 a 20 cm H20,
frequencia respiratoria ate 30 ipm, tempo inspiratorio de 0,5 a 3
segundos, rampa programave! , tempo de subida: 150-600ms;
tela de LCD para visualizacao da pressao, frequencia, volume
corrente e vazamento; aiarmes de falha eletrica e desconexao,
com manutengao e reposigao de acessorios mensalmente.
Incluso os seguintes acessorios: base umidificador aquecida,
jarra para umidificador aquecido, mascara facial/nasal em
silicone ou circuito invasivo e filtro bacteriologico, filtro de polen
lavavel, filtro ultrafino e descartavel, e traqueia compativel com
aparelho Bipap de PVC, espiralada, lisa internamente.
Obrigatoriedade de assistencia tecnica 24H no local, e em caso
de defeito substituigao em 24H, apos constatagao do defeito
pela empresa presencial ou por teiefone junto ao paciente._

3. UNIDADE 90

o
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Servigo de locagao de equipamento hospitalar - Oximetro de
pulso digital de bancada, portatil e compacts, para pacientes
pediatrico e adulto.
DESCRITIVO: oximetro de pulso digital com curva
pletismografica e frequencia cardlaca.
- Faixa de medigao:
SATURAQAO 0 A 100%
- Precisao:
SATURAQAO:
+ou- 1% de 90% a 100%
+ou- 2% de 70 a 89%
+ou- 3% 40% a 69%
PULSO:

4. UNIDADE 430

+ou- 2% de 35bpm a 250bpm
- Alarme:

SATURAQAO 30 a 100%
PULSO: 15a 250bpm
Manutengao e reposigao de acessorios trimestralmente.
Incluso os seguintes acessorios: sensor de dedo spo2 adulto ou
infantil compatlvel com o oximetro e fonte de alimentagao.
Obrigatoriedade de assistencia tecnica 24H no local, e em caso
de defeito substituigao em 24H, apos constatagao do defeito
pela empresa presencial ou por telefone junto ao paciente._
Servigo de locagao de equipamento hospitalar - CPAP para
pacientes pediatrico e adulto.
DESCRITIVO: CPAP - gerador de ar de pressao positiva
automatica nas vias aereas, ajusta a respiragao da pressao para
o conforto m&ximo. o cartao de dados (180 sessoes de dados
sumarios, cinco sessoes de dados detalhados) deixa seu cllnico
mudar remotamente seus ajustes da terapia sem uma visita,
ajuste automatico da altura, escala da pressao operando-se: 4-
20 cm H20. Fonte de alimentagao: c.c.c.a. 100/ 240v, 50/60hz,
12v ou 24v atraves do conversor dc-12, com manutencao e
reposigao de acessorios trimestralmente.
Incluso os seguintes acessorios: mascara facial/nasal em
silicone, traqueia, filtros, cabo de forga, fonte de alimentagao,
cartao de memoria e bolsa para transporte.
Obrigatoriedade de assistencia tecnica 24H no local, e em caso
de defeito substituigao em 24H, apos constatagao do defeito
pela empresa presencial ou por telefone junto ao paciente.

D

5. UNIDADE 410

Servigo de iocagao de equipamento hospitalar - Aspirador
de secregao e fluidos portatil, para pacientes pediatrico e
adulto.
DESCRITIVO: aspirador de liquidos e secregoes, portatil e
silencioso, para uso domiciliar, composta por uma bomba de
vacuo 220volts e frequencia de 60Hz com acionamento eietrico
que permite pressao negativa, acoplada a urn frasco coletor, em
plastico resistente e milimetrado, de secregoes atraves de tubo
de silicone, com capacidade minima de 1 litro, vazao 20L/MIN
(fluxo livre) possua protetor termico como dispositivo de
seguranga e de facil limpeza, com manutengao e reposigao de
acessorios trimestralmente.
Incluso os seguintes acessorios: mangueira de aspiragao de 02
(dois) metros e uma mangueira de aspiragao de 30 (trinta)

6. UNIDADE 720
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centimetros, recipiente milimetrado transparente, tampa do
recipiente e conjunto de filtros de ar.
Obrigatoriedade de assistencia tecnica 24H no local, e em caso
de defeito substituigao em 24H, apos constatagao do defeito
pela empresa presencial ou portelefone junto ao paciente.

Servigo de locagao de equipamento hospitalar - Ventilador
para paclentes pediatrico e adulto.
DESCRITIVO: ventilador leve, de alta performance, que se
destina a proporcionar funcionalidade maxima na menor
embalagem possivel com as seguintes caracteristicas:
- Alta performance de ventilagao em uma embalagem leve e
pequena (10” x 12” x 3”, 13.4 libras).
- Atecnologia de turbina permite que o ventilador opere sem
uma fonte de gas comprimido externa.
- Modos de ventilagao cpap4, simvS, controle, assistencia /
controle e retorno de apneia.
- Modo de ventilagao nppv6, contendo urn kit de alarme
destinado a ventilagao (por mascara) de pacientes que nao
necessitam de ventilagao para se manterem vivos.
- Ventilagao de controle de volume, controle de pressao e
suporte de pressao.
- Parametros variaveis de alarme, incluindo pico de pressao alta,
pico de pressao baixa, volume baixo de minuto, e apneia.
- Mistura de oxigenio a partir de uma fonte de oxigenio de alta
pressao (opcional) bem como drenagem de oxigenio de baixa
pressao.
- Controles travaveis do painel frontal.
- Monitores parataxa de respiragao (f), proporgao i:e, map,
ventilagao de minuto (ve), peep, pip e volume de mare (vte).
- Mostrador de pressao de circuito de paciente em tempo real
com indicador de pico de pressao inspiratoria.
- Condigoes de finalizagao variaveis para respiragao de suporte
de pressao, inclusive finalizagao de tempo maximo de inspiragao
e porcentagem de pico de fluxo.
- Porcentagem selecionavel de finalizagao de pico de fluxo para
respiragao de controle de pressao.
- Compensagao de vazamento para melhorar o acionamento
quando houver vazamento de circuito.
- Capacidades de safda de tons unicos ou duplos.
- Operagao a partir de uma serie de fontes de energia, inclusive
energia ac, bateria intema e fontes de energia dc extemas.
alarme de alta pressao, baixa pressao e volume minuto baixo;
Modos de ventilagao:
1. Controlada
2. Assistido/controlada
3. Simv-ventilagao mandatoria intermitente sincronizada
4. Cpap-pressao positiva continua nas vias aereas
5. Ventilagao de backup de apneia
6. Nppv - ventilagao por pressao positiva nao invasiva
Oferece urn modo de ventilagao de retorno de apneia. a
ventilagao de retorno de apneia comega quando o tempo desde
que a unica respiragao se iniciou for maior do que o
estabelecido em intervalo de apneia. Oferece tanto ventilagao de
volume quanto de pressao. Quando volume e selecionado,_

n

7. UNIDADE 220
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todas as respiragoes controladas e assistidas sao respiragoes
de controle de volume, as respiragoes sao dadas de acordo com
os controles de volume corrente e de 10 Ipm durante a exalagao
para auxiliar no acionamento de paciente.
Manutengao e reposigao de acessorios mensalmente.
Incluso os seguintes acessorios: No-break, base de umidificagao
acoplavel ao ventilador, camara para umidificagao, circuito para
ventilador pediatrico ou adulto, fittro bacteriologico, espago
morto, e Ambu pediatrico ou adulto.
Obrigatoriedade de assistencia tecnica 24H no local, e em caso
de defeito substituigao em 24H, apos constatagao do defeito
pela empresa presencial ou por telefone junto ao paciente._

Qbs.: Havendo divergences entre as especificacoes deste anexo e as do sistema,
prevalecerao as deste anexo.

4.1. O Lote 01 sera de ampla disputa. Sera garantida aos licitantes microempresas,
empresas de pequeno porte e cooperativas que se enquadrem nos termos do art. 34, da Lei
Federal n° 11.488/2007, como criterio de desempate, preferencia de contratagao nos termos
previsto na Segao I do Capitulo V da Lei Complementar n° 123/2006 e aiteragoes
introduzidas pela lei complementar 147/2014.

4.3. Especificagao Detalhada:

4.3.1. Comum a todos os itens: Devera ser realizada manutengao preventiva em todos os
aparelhos locados a cada 90 (noventa) dias e corretiva em todas as ocasioes necessarias.

6. DA EXECUQAO E DO RECEBIMENTO

6.1. Quanto a execugao:

6.1.1. O objeto contratual devera ser executado em conformidade com as especificagoes
estabelecidas neste instrumento, e nas condigoes previstas nos subitens seguintes: - -

6.1.1.1. A execugao do servigo sera feita mediante solicitagao da CONTRATANTE, de
acordo com a necessidade do servigo, prestados em ate 24 (vinte e quatro) horas, contados
a partir da data de recebimento do fornecedor da(s) Ordem(ns) de Servigo(s)/Nota(s) de
Empenho(s),no(s) horario(s) e dia(s) da semana de 07:00 as 11:00 e de 13:00 as 17:00, de
segunda-feira a sexta-feira.

6.1.1.2. A prestagao dos servigos sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo
esta responsavel por toda despesa decorrente do objeto da contratagao, comprometendo-se
ainda integralmente com eventuais danos causados.

6.1.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que
justificados ate 02 (dois) dias uteis antes do termino do prazo de execugao, e aceitos pela
contratante, nao serao considerados como inadimplemento contratual.

Leia-se:

n

n

6. DAS DATAS E HORARIOS DO CERTAME

6.1. INICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 13/09/2019, AS 08:00 H

6.2. DATA DEABERTURA DAS PROPOSTAS: 03/12/2019, AS 08:00 H

6.3. INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREQOS: 03 / 12 / 2019, AS 09:00 H
(...)

4. DAS ESPECIFICAQOES E QUANTITATIVOS
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Servigo de locagao de equipamento hospitalar -
Concentrador 5L/MIN, para pacientes pediatricos e adultos.
DESCRITIVO: concentrador de oxigenio dotado de fiuxo variavel
de 0 a 5L/MIN (cinco litros por minutos), filtros para remogao de
poeira, bacterias e outras particulas, com sistema de alarme
para indicagao de defeitos e intercorrencias, como queda de
pressao, falha eletrica e concentragao de oxigenio fora dos
parametros normais de operagoes, movel montado sobre
rodizios, alimentagao eletrica de 220v/60hz, com manutengao a
cada 90dias e reposigao de acessorios mensalmente.
Incluso os seguintes acessorios: 01 (um) copo umidificador, 01
(uma) canula nasal de silicone com extensao de 02 (dois)
metros.
Kit de emergencia composto por: cilindro de oxigenio de 1m3
(sem carga), para backup com uma autonomia de no mmirno 2
horas com vazao de 5L/MIN; valvula reguladora de pressao,
manometro, fluxometro e carrinho para transporte para
seguranga, e sem necessidade de reposicao imediata do
cilindro.____

1. UNIDADE 620

n

Servigo de iocagao de equipamento hospitalar -
Concentrador 10L/MIN, para pacientes pediatricos e adultos.
DESCRITIVO: concentrador de oxigenio dotado de fiuxo variavel
de 0 a 10L/MIN (dez litros por minutos), filtros para remogao de
poeira, bacterias e outras particulas, com sistema de alarme
para indicagao de defeitos e intercorrencias, como queda de
pressao, falha eletrica e concentragao de oxigenio fora dos
parametros normais de operacoes, movel montado sobre
rodizios, alimentagao eletrica de 110v/60hz (com transformador),
com manutencao a cada 90dias e reposigao de acessorios
mensalmente.
Incluso os seguintes acessorios: 01 (um) copo umidificador, 01
(uma) canula nasal de silicone com extensao de 02 (dois)
metros.
Kit de emergencia composto por: cilindro de oxigenio(sem
carga) de 1m3, para backup com uma autonomia de no minimo 2
horas com vazao de 5L/I\/IlN; valvula reguladora de pressao,
manometro, fluxometro e carrinho para transporte para
seguranca, e sem necessidade de reposigao imediata do
cilindro.____

2. UNIDADE 52

n
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Servigo de locagao de equipamento hospitalar - Bipap,
ventilagao mecanica nao invasiva, portatil e compacta, para
pacientes pediatricos e adultos.
DESCRITIVO: bipap com frequencia respiratoria, equipamento
para ventilagao nao invasiva, bi nivel, gerador de fluxo com dois
niveis de pressao, inspiratorio e expiratorio, deve contemplar os
modos ventilatorios minimo espontaneo e com frequencia
programada, visor com indicadores numericos das pressoes e
frequences respiratoria programada e ieitura do volume corrente
compensagao automatica na presenga de vazamento maior ou
igual que 60L/MIN; alimentagao eletrica bi volt 120/220 volts
automatico; possibilidade de uso de bateria portatil. Os ajustes
ventilatorios devem permitir os intervalos de pressao inspiratorio
de 4 a 30 cm de H20, pressao respiratoria final de 4 a 20 cm
H20, pressao continua na via aerea de 4 a 20 cm H20,
frequencia respiratoria ate 30 ipm, tempo inspiratorio de 0,5 a 3
segundos, rampa programavel , tempo de subida: 150-600ms;
tela de LCD para visualizagao da pressao, frequencia, volume
corrente e vazamento; alarmes de falha eletrica e desconexao,
com manutengao a cada 90dias e reposigao de acessorios
mensalmente.
Incluso os seguintes acessorios: base umidificador aquecida,
jarra para umidificador aquecido, mascara facial/nasal em
silicone ou circuito nao invasivo e filtro bacteriologico, filtro de
polen lavavel, filtro ultrafino e descartavel, e traqueia compativel
com aparelho Bipap de PVC, espiralada, lisa internamente.
Obrigatoriedade de assistencia tecnica 24H no local, e em caso
de defeito substituigao em 24H, apos constatagao do defeito
pela empresa presencial ou por telefone junto ao paciente._
Servigo de locagao de equipamento hospitalar - Oximetro de
pulso digital de bancada, portatil e compacta, para pacientes
pediatrico e adulto.
DESCRITIVO: oximetro de pulso digital com curva
pletismografica e frequencia cardiaca.
- Faixa de medicao:
SATURACAO 0 A 100%
- Precisao:
SATURACAO:
+ou- 2DIGITOS de 90% a 100%
+ou- 3DIGITOS de 70 a 89%
+ou- 3DIGITOS de 40% a 69%
PULSO:
+ou- 3DIG1TOS de 20bpm a 250bpm
-Alarme:
SATURAQAO 30 a 100%
PULSO: 20 a 250bpm
Manutengao a cada 90dias e reposigao de acessorios
mensalmente.
Incluso os seguintes acessorios: sensor de dedo spo2 adulto ou
infantil compativel com o oximetro e fonte de alimentagao.

3. UNIDADE 90

4. UNIDADE 430
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Servigo de locagao de equipamento hospitalar - CRAP para
pacientes pediatrico e adulto.
DESCRITIVO: CPAP - gerador de ar de pressao positiva
automatica nas vias aereas, ajusta a respiragao da pressao para
o conforto maximo. o cartao de dados (180 sessoes de dados
sumarios, cinco sessoes de dados detalhados) deixa seu clinico
mudar remotamente seus ajustes da terapia sem uma visita,
ajuste automatico da altura, escala da pressao operando-se: 4-
20 cm H20. Fonte de alimentagao: c.c.c.a. 100/240v, 50/60hz,
12v ou 24v atraves do conversor dc-12, com manutengao a cada
90dias e reposigao de acessorios mensalmente.
Inciuso os seguintes acessorios: mascara facial/nasal em
silicone, traqueia, fiitros, espago morto, cabo de forga, fonte de
alimentagao, cartao de memoria e bolsa para transporte.

5. UNIDADE 410

Servigo de locagao de equipamento hospitalar - Aspirador
de secregao e fluidos portatil, para pacientes pediatrico e
adulto.
DESCRITIVO: aspirador de liquidos e secregoes, portatil e
silencioso, para uso domiciliar, composta por uma bomba de
vacuo 220volts e frequencia de 60Hz com acionamento eletrico
que permite pressao negativa, acoplada a urn frasco coletor, em
plastico resistente e milimetrado, de secregoes atraves de tubo
de silicone, com capacidade minima de 1 litro, vazao maxima de
20L/MIN (fluxo livre) possua protetor termico como dispositivo de
seguranga e de facil limpeza, com manutengao a cada 90dias e
reposigao de acessorios mensalmente.
Inciuso os seguintes acessorios: mangueira de aspiragao de 02
(dois) metros e uma mangueira de aspiracao de 30 (trinta)
centimetres, recipiente milimetrado transparente, tampa do
recipiente e conjunto de fiitros de ar.

n

6. UNIDADE 720

Servigo de locagao de equipamento hospitalar - Ventilador
para pacientes pediatrico e aduito.
DESCRITIVO: ventilador leve, de alta performance, que se
destina a proporcionar funcionalidade maxima na menor
embalagem possivel com as seguintes caracteristicas:
- Alta performance de ventilagao em uma embalagem leve e
pequena (10” x 12” x 3”, 13.4 libras).
- Atecnologia de turbina permite que o ventilador opere sem
uma fonte de gas comprimido externa.
- Modos de ventilagao cpap4, simv5, controle, assistencia /
controle e retorno de apneia.
- Modo de ventilagao nppv6, contendo um kit de alarme
destinado a ventilagao (por mascara) de pacientes que nao
necessitam de ventilagao para se manterem vivos.
- Ventilagao de controle de volume, controle de pressao e
suporte de pressao.
- Parametros variaveis de alarme, incluindo pico de pressao alta,
pico de pressao baixa, volume baixo de minuto, e apneia.
- Mistura de oxigenio a partir de uma fonte de oxigenio de alta
pressao (opcional) bem como drenagem de oxigenio de baixa
pressao.
- Controles travaveis do painel frontal._

o

7. UNIDADE 220

a

Pagina 3 de 10
Prefeitura Municii

Rua Virfaio daMadeiros, 1250
:ipal
-Cs

de Sobral-CNPJ 07.598.634/0001-37
ntro, Sobral - CE, 62011-060 Coniato:(88) 3677-1100



Wt PREFEITURA BE

ISGBRAL a ?-H

%1b
- Monitores para taxa de respiragao (f), proporgao i:e, map,
ventilagao de minuto (ve), peep, pip e volume de mare (vte).
- Mostrador de pressao de circuito de paciente em tempo real
com indicador de pico de pressao inspiratoria.
- Condigoes de finalizagao variaveis para respiragao de suporte
de pressao, inclusive finalizagao de tempo maximo de inspiragao
e porcentagem de pico de fluxo.
- Porcentagem selecionavel de finalizagao de pico de fluxo para
respiragao de controle de pressao.
- Compensagao de vazamento para melhorar o acionamento
quando houver vazamento de circuito.
- Capacidades de saida de tons unicos ou duplos.
- Operagao a partir de uma serie de fontes de energia, inclusive
energia ac, bateria interna e fontes de energia dc externas.
alarme de alta pressao, baixa pressao e volume minuto baixo;
Modos de ventilagao:
1. Controlada
2. Assistido/controlada
3. Simv - ventilagao mandatoria intermitente sincronizada
4. Cpap-pressao positiva continua nas vias aereas
5. Ventilagao de backup de apneia
6. Nppv- ventilagao por pressao positiva nao invasiva
Oferece um modo de ventilagao de retomo de apneia. a
ventilagao de retomo de apneia comega quando o tempo desde
que a unica respiragao se iniciou for maior do que o
estabelecido em intervalo de apneia. Oferece tanto ventilagao de
volume quanto de pressao. Quando volume e selecionado,
todas as respiragoes controladas e assistidas sao respiragoes
de controle de volume, as respiragoes sao dadas de acordo com
os controles de volume corrente e de 10 Ipm durante a exalagao
para auxiliar no acionamento de paciente.
Manutengao e reposigao de acessorios mensalmente.
Incluso os seguintes acessorios: No-break, base de umidificagao
acoplavel ao ventilador, camara para umidificagao, circuito para
ventilador pediatrico ou adulto, filtro bacterioiogico, espago
morto, e Ambu pediatrico ou adulto.

n

o
Obs.: Havendo divergencies entre as especificacoes deste anexo e as do sistema. prevalecerao as
deste anexo.

4.1. O Lote 01 sera de ampla disputa. Sera garantida aos licitantes microempresas,
empresas de pequeno porte e cooperativas que se enquadrem nos termos do art.
34, da Lei Federal n° 11.488/2007, como criterio de desempate, preference de
contratagao nos termos previsto na Segao I do Capitulo V da Lei Complementar n°
123/2006 e alteragoes introduzidas pela lei complementar 147/2014.

4.3. Especificagao Detalhada: Comum a todos os itens:

4.3.1. Devera ser realizada manutengao preventiva em todos os aparelhos locados a
cada 90 (noventa) dias e corretiva em todas as ocasioes necessarias.
4.3.2. Obrigatoriedade de assistencia tecnica 24Hs no municipio de Sobral, e em
caso de defeito substituigao em ate 24Hs, apos constatagao do defeito pela empresa
presencial ou por telefone junto ao paciente.

6. DA EXECUgAO E DO RECEBIMENTO
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6.1. Quanto a execugao:

6.1.1. O objeto contratual devera ser executado em conformidade com as
especificagoes estabelecidas neste instrumento, e nas condigbes previstas nos
subitens seguintes:

6.1.1.1. A empresa vencedora dos lotes acima especificado tera o prazo de 24 (vinte
e quatro) horas contados a partir do recebimento da nota de empenho ou
instrumento habil, para fazer a entrega na Central de Abastecimento Farmaceutica
no enderego Dr. Olavo Gurgel, na Rua Vereador Raimundo Nilo Donizete, n° 15,
Bairro Junco, CEP 62.030-495, Sobral-CE, nos horarios de 07:00 as 11:00h e de
13:00 as 17:00h, de segunda-feira a sexta-feira, para procedimentos administrativos
de recebimento e conference. Posteriormente os equipamentos deverao serem
entregues e instaiados na residence dos pacientes pelo tecnico da Empresa
contratado no enderego a ser fornecido pela Central de Abastecimento
Farmaceutica.

6.1.1.2.
CONTRATADA, sendo esta responsavel por toda despesa decorrente do objeto da
contratagao, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos
causados.

6.1.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde
que justificados ate 12 (doze) horas antes do termino do prazo de execugao, e
aceitos pela contratante, nao serao considerados como inadimplemento contratual.

A prestagao dos servigos sera de inteira responsabilidade dan

Sobral - CE, 20 de novembro de 2019.

Lx
Evandro de Sales Souza $

PREGOEIRO
Prefeitura Municipal de Sobral
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